PEG交換の介助

必要物品
	· GB胃簍Baボタンセットx2
· ガストログラフィン
· ワッサー2本
· ビニール袋
· カテーテルチップ50mlx2と18G
· ニプロ注射器10mlx2と18G

	· キシロカイン
· 処方箋
· 検尿コップx2
· 膿盆+ビニール袋
· 膿盆中にゴム手袋、おしぼり
· Yガーゼx2
	· ハイガーゼ
· 中ガーゼx2
· マスク
· 小林：車椅子
· 速水：ストレッチャー
· 大トレイ




交換の準備
・ベッドにトレイ並べる
・50mlカテチップにガストログラフィン50と少しの空気を引いて置く
[bookmark: _GoBack]・ワッサー20を引いて置く



交換の介助の手順
1. いれて　x-pの板を背中に
2. （Drがバルーンの空気膨らむか確認）
2.ぬいて　ワッサー
3.かけて　キシロカイン
4.さして　ガイド
5.いれて　ワッサー
7.x-p
8.Yガーゼ貼付
9.ガイド外して良いかDrに聞いて外す


	事後処理
· 
· 
· 
	毎日処置
· 
· 
· 



